


MEDIZINISCHER
VERWENDUNGSZWECK:

• Erfassung und Analyse von elektrischen Herzaktivi-

tätsdaten

• Bereitstellung von Analyseergebnissen aus dem be-

rechneten Vektorkardiogramm (Cardisiogramm) und 

von unterstützenden Informationen zur Beurteilung 

durch einen Arzt , wie z. B.

› Abschätzung von Risikofaktoren für kardiale

Gesundheitszustände

› gra� sche Darstellungen der Daten (z. B. native

VCG- oder EKG-Darstellung)

› etablierte Parameter

Das Produkt ist nicht als alleiniges Mittel zur Diagnose 

gedacht. Die vom System angebotenen Interpretationen

sind nur dann aussagekräftig, wenn sie in Verbindung 

mit einer ärztlichen Beurteilung sowie der Berücksichti-

gung aller anderen relevanten Patientendaten verwendet 

werden.

BITTE VERMEIDEN SIE FOLGENDE FEHLER:

• Eine oder mehrere Elektroden werden auf den Rippen 

platziert.

• Die Strecke zwischen Elektrode L und F (L 1) ist nicht 

gleich lang wie die Strecke zwischen Elektrode L und 

R (L2).

• Teile des Herzens liegen nicht innerhalb des sich bilden -

den Dreiecks der Elektroden F, L und R.

• Der Winkel zwischen den Strecken L zu F (L 1) und L zu 

R (L2) bildet kein rechtwinkliges Dreieck (90°).

AUSSCHLÜSSE UND KONTRAINDIKATIONEN:

Das Produkt ist nicht indiziert für Signale, die erworben

wurden von 

• Kindern unter 14 Jahren

• Personen mit implantierten aktiven Geräten, wie z. B. 

Herzschrittmachern

Bei Problemen trennen Sie bitte den Cardisiographen 2x 

vom Strom.

POSITIONIERUNG 
DER ELEKTRODEN

SCHRITT 1

Grün (F): Die grüne Elektrode (F) ist die Basis-Elektrode für 

alle anderen Elektroden und sollte entsprechend sorgfältig 

geklebt werden. Sie wird an der Mitte des Schlüsselbeins aus-

gerichtet (Medioklavikularlinie) und vertikal direkt unter dem 

Brustansatz positioniert. Sie muss unterhalb der Herzspitze 

liegen, d.h. im 5. oder 6. Interkostalraum. Falls dies nicht aus-

reicht, um die Herzspitze einzuschließen, kann weiter lateral 

geklebt werden (ggfs. Herzspitzenstoß ertasten). Bei Frauen 

sollte vermieden werden, die Elektrode auf das Drüsenge-

webe (Mamma) zu kleben. Hier wird die grüne Elektrode (F) 

daher unterhalb der Brustfalte positioniert. Bei schmalem 

Thorax eher 1 bis 2 cm weiter lateral (nach außen) kleben, um

zu gewährleisten, dass sich das Herz vollständig in dem ge-

dachten „Kä� g“ be� ndet (s. Grundregeln).

SCHRITT 2

Gelb (L): Platzieren Sie die gelbe Elektrode (L) senkrecht 

über der grünen Elektrode im 2. Interkostalraum unterhalb 

des Schlüsselbeins.

SCHRITT 3

Rot (R): Die rote Elektrode wird auf der anderen Brustseite 

in Höhe der gelben Elektrode (L) platziert. Die rote und die 

grüne Elektrode (R+F) müssen einen gleich langen Abstand 

zur gelben Elektrode (L) haben. Nutzen Sie dazu den vorher 

gemessenen Abstand zwischen (F) und (L). Nun sollten die 

Elektroden (F), (L) und (R) ein gleichschenkliges, rechtwinkli-

ges Dreieck bilden.

SCHRITT 4

Schwarz (N): Diese Elektrode (Referenzelektrode) sollte 

unmittelbar unterhalb des rechten Rippenbogens platziert 

werden. Eine exakte Positionierung ist nicht erforderlich.

SCHRITT 5

Weiß (C3): Die fünfte Elektrode (C3) wird auf den Rücken 

aufgeklebt. Sie ermöglicht die Messung in 3D und sollte so 

platziert werden, dass sie der grünen Basis-Elektrode (F) ge-

genüberliegt (gedachter Durchstich). Achten Sie hier wieder 

darauf, dass die Elektrode nicht über einem Knochen ange-

bracht wird. 


