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Technologielberblick

Die Cardisiographie (CSG) ist eine Kl-gestitzte Weiterentwicklung der Cardiogoniometrie
(CGM), beides Technologien von der Cardisio GmbH (Frankfurt am Main). Beide Verfahren
basieren auf der dreidimensionalen Vektorkardiographie, die elektrische Aktivitat des
Herzens raumlich und zeitlich erfasst. Wahrend die Cardiogoniometrie auf einem analogen,
vektorbasierten Verfahren beruhte, integriert die Cardisiographie moderne mathematische
Modelle, KI-Algorithmen und Cloud-Analyse zur automatisierten Bewertung von Perfusion
(p), Struktur (s) und Rhythmus (a).

Evidenzlage (Auswahl)

1. Detection of myocardial ischemia due to clinically asymptomatic coronary artery
stenosis at rest using supervised artificial intelligence-enabled vectorcardiography

Journal: Journal of Electrocardiology, 2020
PubMed: 32036110
DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2019.12.018
Ziel: Validierung der diagnostischen Genauigkeit der Cardisiographie zur Detektion
koronarer Ischamie in Ruhe, im Vergleich zur invasiven Koronarangiographie.
Design:

o Prospektive, multizentrische Validierungsstudie

o 3 deutsche kardiologische Referenzzentren
e 595 Patienten (355 Manner, 240 Frauen)

Ergebnisse:

Gruppe Sensitivitat Spezifitat PPV~ NPV Genauigkeit
Frauen 90,2 % 744%  78,7% 87,9 % 82,5 %
Manner 97,2 % 76,1% 90,2 % 92,2 % 90,7 %
AUC: 0,85-0,90

Fazit: Hohe Sensitivitat und NPV — zuverlassige Ausschlussdiagnostik fur koronare
Ischamie.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036110/?utm_source=chatgpt.com
https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.12.018
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2. Diagnhostic accuracy of artificial intelligence-enabled vectorcardiography versus
myocardial perfusion SPECT

Journal: Nuklearmedizin, 2024
PubMed Central: PMC11136534
Ziel: Vergleich der diagnostischen Genauigkeit der Cardisiographie (CSG) mit der
Myokardperfusions-SPECT (MPS).
Design:
o Prospektive, monozentrische Studie

e 241 Patienten mit bekannter oder vermuteter KHK

Ergebnisse:
e p-Faktor (Perfusion): Sensitivitat 78—86 %, Spezifitat 17-56 %

e Kombination p + s-Faktor (Struktur): Spezifitat ca. 90 %, NPV = 90 %
o s-Faktor korrelierte signifikant mit EF (p = 0,006)

Fazit: Die kombinierte Analyse von Perfusions- und Strukturparametern verbessert Spezifitat
und diagnostische Genauigkeit deutlich. Die Cardisiographie eignet sich als Screening- und
Triage-Instrument zur nicht-invasiven Abklarung myokardialer Ischamien.

3. Community-based cardiovascular risk assessment using the Cardisio™ Al test

Journal: Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2025
PubMed: 40389278
Ziel: Bewertung der Einsetzbarkeit der Cardisiographie in der hausarztlichen und
gemeindenahen Versorgung (SBRI-Studie, NHS-UK).
Design:
e Prospektive Kohortenstudie in Hausarztpraxen und Apotheken

e 628 Teilnehmende (54 £ 15 Jahre, 51 % Manner)
e Einschluss: QRISK3 = 10 %

Ergebnisse:
o Signifikante Korrelation zwischen ,rotem* Cardisio-Test und Indikation zur
kardiologischen Abklarung (p < 0,001)

e 87,5 % der Teilnehmenden bewerteten die Anwendung als einfach und
empfehlenswert

Fazit: Die Cardisiographie ermdglicht eine niederschwellige, Kl-basierte Herzdiagnostik und
kann verdeckte Herz-Kreislauf-Erkrankungen friihzeitig erkennen — besonders in schwer
erreichbaren Risikogruppen.


https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11136534/?utm_source=chatgpt.com
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40389278/?utm_source=chatgpt.com

‘A CARDISIO

Studieniibersicht

4. A mathematical approach to demonstrate R to T wave concordance of the human
ECG

Journal: Nature Scientific Reports

PubMed: 41087510

Autoren: Passow & Tenderich, 2025

Inhalt: Theoretisch-mathematische Grundlage der Cardisiographie — beschreibt erstmals ein
geschlossenes Modell des myokardialen elektrischen Feldes tber den gesamten QT-
Zeitraum.

Erklart elektrophysiologische Prinzipien wie die R/T-Wellen-Konkordanz und unterstitzt die
physikalische Plausibilitéat der CSG-Algorithmen.

Cardiogoniometrie — wissenschaftlicher Hintergrund und Publikationen

Die Cardiogoniometrie (CGM) ist die technische Vorlaufertechnologie der Cardisiographie
und wurde bereits in zahlreichen klinischen Studien evaluiert.

Auswahl relevanter PubMed-Publikationen

1. Cardiogoniometry as a diagnostic tool in patients with acute coronary
syndromes (CGM@ACS trial) — Clin Res Cardiol, 2012, PMID: PMC3426668

2. Comparison of cardiogoniometry and ECG at rest versus myocardial perfusion
scintigraphy — Ann Noninvasive Electrocardiol, 2014, PMID: PMC6932505

3. Cardiogoniometry Compared to Fractional Flow Reserve (CARDIOFLOW study)
— Cardiovasc Eng Technol, 2018, PMID: PMC6096643

4. Accuracy of cardiogoniometry compared with electrocardiography in CAD —
Res Cardiovasc Med, 2015, PMID: PMC4347729

5. Cardiogoniometry in psoriatic patients — Indian Heart J, 2016, PMID:
PMC5318983

Fazit zur CGM-Evidenz

Diese Studien belegen die Validitat des 3D-vektorbasierten Messprinzips und liefern die
wissenschaftliche Basis, auf der die Cardisiographie als Kl-gestiitzte Weiterentwicklung
aufbaut.

Gesamtfazit

Die Evidenzlage fur die Cardisiographie ist gut durch PubMed-publizierte Studien belegt.

Es liegen sowohl multizentrische Validierungsstudien, Vergleichsstudien gegen
Goldstandards (Angiographie, SPECT) als auch anwendungsorientierte Kohortenstudien vor.
Die Technologie der Cardiogoniometrie dient dabei als solide wissenschaftliche Grundlage,
deren Klinischer Nutzen ebenfalls mehrfach publiziert wurde.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41087510/

