
CARDISIOGRAFÍA

Vectorcardiografía Riesgo pretest

Resultados del VCG

Parámetro Valor Unidad Referencia

CSG-Index: -0.998 < -0.27

3D QRS-vector: 71 ° -30 — 90

3D T-vector: 38 ° -30 — 90

Ángulo 3D QRS-T: 33 ° < 100

Superposition: 100.00 % > 50

T Magnitude: 0.44 mV > 0.4

Los parámetros del VCG están dentro del rango normal.

Análisis de scatter

Parámetro Valor Unidad Referencia

Scatter QRS: 1.4 ° < 4,5

Scatter T: 1.6 ° < 10
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Cardiograma absoluto Análisis de restricción
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Análisis del ritmo Resultados del ECG

Ritmo cardiaco:          Ritmo sinusal

Parámetro Valor Unidad Referencia

HR 76 1/min 50 — 100

P: 92 ms < 120

PQ: 132 ms 120 — 200

QRS: 94 ms < 120

Cabrera: Desviación del eje vertical

QT: 374 ms < 460

QTc Bazett: 420 ms < 460

Los parámetros del ECG están dentro del rango normal.

Parámetros de ritmo Valor Unidad Referencia

Porcentaje de latidos 
cardíacos fuera del 
rango normal

0 % < 10

RMSSD 10 ms -

PNN50 0 % -

Los latidos cardíacos fuera de la norma pueden ser un indicio de extrasístoles y 
otras arritmias cardíacas como fibrilación auricular, aleteo auricular o bloqueos AV. 
Se recomienda una evaluación mediante un ECG de 12 derivaciones.
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Al combinar la cardiografía vectorial, la electrocardiografía y la inteligencia artificial, la cardisiografía ofrece una variedad de nuevos parámetros para la 

evaluación de enfermedades cardíacas. Estos deben interpretarse individualmente en función de una evaluación clínica global. Para facilitar la toma de 

decisiones, a continuación se presentan los factores de circulación coronaria, estructura y arritmia junto con su correspondiente árbol de decisión

Circulación Coronaria

CSG-Index

Ángulo 3D QRS-T

Superposición

Scatter T

Scatter QRS

T Magnitud

P-Factor

No se han encontrado indicios 
claros de una disminución del 
riego sanguíneo.

Estructura

Ángulo 3D QRS-T

Scatter T

Scatter QRS

T Magnitud

S-Factor

No se han encontrado indicios 
claros de una cardiopatía 
estructural.

Arritmia

Análisis Poincaré

Frecuencia cardíaca

Parámetros del ECG

Fibrilación auricular

A-Factor

No se han encontrado indicios 
claros de arritmia.

La precisión diagnóstica del método puede variar según la prevalencia и el perfil del paciente.
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